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BEILAGE I 

Verzeichnis der Abkurzungen und Bezeichnungen 
±m Teil 2 (3*260*0I3 TOI) 

Kont . - Kontakt ; 

PM - Pulsmodulation; 

PM - Prequenzmodulation; \ 

AM - Amplitudenmodulation; 

Bereich-Kod. - Bereich-Kode ; 

Synchr.Ein - Synchronisation eingeschaltet ; 

Zusatz.PM - Zusatzliche Pulsmodulation; 

Pern.Steuer. - Pernsteuerimg; 

Lokal. - Lokale; 

Anzeige-Ausg. - Anzeige-Ausgang; 

Dampf. - Dampfungsglied; 

KS - Kontrollstif t ; 

PAA - phasige Autoabstimmung; 

Eigen. Eigene ; 

Premd. - Premde;' 

UPP - Niederf requenzfilter; 

Detek.Eing. - Detektor-Eingang; 

TvTP - Teiler mit veranderlichem Teilungsfaktor; 
Vergleichireq. - Pergleichfrequenz; 

Umstimm. - Umstimraung; 

PB - Phasendetektor; 

SS - Steuersignal; 

B.S - Bezugsspannung; 

StP - Stromf ormgeber; 

Befehl. - Befehl 
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Abb, I. Hochf requenasxgnalgenerator 34-151 
Prinzipscbaltbild 3 *200.013 33 
Stiickliste 3*260.013 1133 

Abb. 2. SteueX“Tand AnzeigeByctem 

PrinzipGclialtbild 5 *139 *002 93 
Stilckliste 5.139.002 1133 - 

Abb • 2a. - 3 1 e ur~und Anz ei ge sy st era • 

Elenientenanordnungsplan 5 • 139 * 002 

Abb. 2(5 .Anz edge der Preqienz-Platte. 

Element enanordnungsplan 5 . 282.403 

Abb. 3- Ausgange system 

Prinzipschaltbild 2.249.001 93 
Stuckliste 2.249.001 093 

Abb. 3a.Ausgangssystem 

Element enanordnungsplan 2.249*001 

Abb. 3() .Ausgangssystem~Umscha.ltungsplatte 
Element enanordnungsplan 5.282.229 

Abb. 4. Verstarker-Platte 100-500 MHz 
Prinzipschaltbild 5*282.398 93 
Stuckliste 5*282.398 033 

Abb. 5. Verstarker-Platte 100-500 F.iHz 

Element enanordnungsplan 5*282.398 

Abb. 6. Modulator-Platte mit AYR I00-50Q Lllz 
Prinzipschaltbild 5*282.406 93 
Stuckliste 5. 282.406 D33 

Abb.?. Modulator-Platte mit AYR 100-500 ?vHIz 
Element enanordnungsplan 5*282.406 

Abb. 8. Filter- Platte 

Prinzipsclialtbild 5*282.412 53' 
Stuckliste 5.282.412 Il33 
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Seite 

Abb • 9 . Fil t e r -pla 1 1 e . 

Klernenterianordnungsplan 5 • 282 . 412 



Abb. 10. Pulsmodulator-Platte. 

Prinzipscbaltbild 5*282.413 33 

Stuckliste 5*282.413 H33 47 



Abb . II . Pulcmodulator-Platte. 

Elementenanordnimgsplan 5*282.413* 

> 

Abb.I2.Modulator-Verstarker-Platte I-IOO 
Prinzipscbaltbild 5*282.414 93 

Stuckliste 5*282.414 033 51 

Abb. 13* Modulator-Verstarker- Platte I-IOO Mz. 
Elementenanordnungsplan 5*282.414 

Abb. 14* Steuergenerator. 

Prinzipscbaltbild 2.210.008 93 

Stuckliste 2.210.008 n$3 * 58 



Abb. 15* Steuergenerator. 

Element enanordnungsplan 2.210.008 

Abb.I5a. Umscbaltungsplatte von Steuergenerator. 
Elementenanordnungsplan 5*282.400 

Abb.l6. Zahler-Platte von TvTP. 

Prinzipscbaltbild 5*282.411 93 

Stuckliste 5-282. 4II n93 63 

Abb.lOa. Zabler-Platte von TvTP. 

El e rae nt e nano r dnung splan 5*282.411. 

% 

Abb. IT* Pla.tte von Frequenzteiler des Syncbroni- 
s i e rung s w eg s . 

Prinzipscbaltbild 5*282.410 93 
Stuckliste 5*282.410 n93 

AbbI8. Platte von Frequenzteiler des Syncbro- 
ni s i e rung s w e g s . 

Elementenanordnungsplan 5 • 282.410. 
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Abb. 19. 

Abb. 20. 
Abb. 21. 

Abb. 22 . 
Abb. 23. 

Abb. 24. 
Abb. 25. 

Abb. 26 . 
Abb. 26a 
Abb. 26 (5 
Abb. 27. 

Abb. 28. 



Platte von PM-Korrektur. 

Prinzipschaltbild 5.282.408 93 

Stiickliste 5*282.408 1133 ......71 

PM-Korrektur-Platte . 

Slementerjanordnungsplan 5-282.408 

Phasendetektor-Platte . 

Prinzipschaltbild 5*282.409 93 

Stiickliste 5*282.409 nS3 75 

Phasendetektor-Platte . 

Slernentenanordnungsplan 5*282.409 

Steuergenera.tor-Platte . 

Prinzipschaltbild 5*282.407 93 

Stiickliste 5*282.407 n93 80 

Steuergenerator- Platte. 

Elernentenanordnungsplan 5 • 282.407 

Netzteil . 

Prinzipschaltbild 2.087.027 53 

Stiickliste 2.087.027 n93 86 

iietzteil • 

Elementenanordnungsplan an der Platte 5*282.227 
. Netzteil. 

Elementenanordniingsplan 2.087.027 
. Netzteil. 

Elementenanordnungsplan 5*282.228 
Quarzgenerator. 

Prinzipschaltbild 3*261.002 93 

Stiickliste 3*26l.002 n53 93 

Quarzgenerator. 

Elementenanordnungsplan 3*261.002 
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Abb ,29* Dampfungsglied, 

Prinzipscbaltbild 2.243-033 33 

Stuckliste 2.243-033 H^3 97 

Abb. 30. Danipfungsglied. 

Element enanordnungsplan an der Platte 
5.282.451. 

Abb. 31- Dampfimgsglied. 

Prinzipscbaltbild 2.243-031-03 33 

Stuckliste 2.243-031-03 n33 .....100 

Abb. 32. Bilansmodulator. 

Prinzipscbaltbild 5-081.007 33 

Stuckliste 5-081.007 n93 103 

Abb. 33- Bilanzmodulator. 

Element enanordnungsplan 5 - 081. 007 
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Beilage zur Abb, I 






Hochfrequenzsignalgenerator r4-l5I 
Prinzipschaltbild 



I. Ausgangs system 



2. Kreis 



Kent 



Pegel 

Korper 

PM-Eingang 



3. Kreis 



Kent , 



Korper 

lokale 

AM 

Kode des BereichesI 

Synchr.Ein 

Synchr. 

zusatzliche PM 
Anzeige-Ausgar^ 

P fremd- 

4* Steuer-und Anzeigesystem 

5- 





+5 V Dampfur^sglied 

Korper 

lokale 

Netz 


6, Ausgang 


0,1 V 


7. Adresse 


Kont. Kreis 




Korper 




i. IV, 

Kode des I-Be 
Zusatzliche ?: 
Anzeige-Ausga 


8. gteui.rg 


enerator 


9. Adresse 


Kont. Kreis 




Synchr.Ein 

Synchr. 

PM; 10 


10. Adresse 


Kont. Kreis 



Kox'per 

PM 

Kode des I-Boreiches 
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II* Kontr, Krelis 

Kcrper 

loka.le 

+12 V Ferns teuer* 

?M - 

FM 

AM 

Kode des I-Bereiches 

Synchr*Ein 

Synchr. 

FM:IC 

zusatzliche PH 
Anzeige-Ausgang 

12. Hetzteil 

13. Adresse Kontr. Kreig 

14- Fernsteuerung 

15. Quarzgenerator 

16. Kontr. Kreia 

« 

Kbrper 

Figene +12 V Ein 

Fremd (I7) 

u 

18, Dampfungsglied 

19. Adresse Kontr, Kreig 

Korper 

'50 dB lokale 

20. Ausgang 

21, Kontakte der Stecker sind bedingt bezeichnet 
zusatzliche PM 
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Stiickliste 3*260.013 n$3 



Pos. 


Benennung 


St. 

sahl 


I 


2 




3 4 


BI 


Mikrotumbler MTI 




I 


B2 


i — i 




I 


npi 


Schmelzeinsatz Bni-I 0,5A 


250 V 


I 1 


IH3 


Kabelgabel CP-50-I094> 




I 

i 


ni4iUl6 


Kabelgabel CP~50-I08* 




1 

3 i 

I 


1D7 


Geratesteckdose CP~50~T3‘I’ 


3.640.073 


1 

7 ! 


ni 8 ,ni 9 


Gabel PJir.M2-(24K,2Jl)niC-0n 
(IJI+20K+IJ1+4K-) 




} 

2 


niio 


Steckdose PniO-7 




I 


UIII 


Kabelgabel CP-50-I094> 




I 

) 


ini 2 


Gabel PH 10-7 




I i 


ini3 


Kabelgabel CP- 5 0-1034* 




I 1 


III 14 


Gabel PJlfM2-(24K,2.4}SC-On 
(IJI+20K+IJI+4K) 




I : 


ini5 


Geratesteckdose CP-50-734 


3.640.073 


7 


1III6 


Gabel Pjmi2-(24K.2JI);iIC-0n 
(IJI+20K+IJ1+4K) 




I 


!II7 ,niI8 


Kabelgabel CP-50-1094 




2 1 


IDI9 


Steckdose Pai5-50rB B 




7 ! 


in20-QI2I 


Kabelgabel CP-50~I094 




i 

2 ! 

i 


RI 


V/iderstand 0rvUIT-0,I25~-170 


Ohrri+lC?!; 


I ks-n 1 



I 

I 

! 

i 

f 

1 

i 

i 

) 

1 

\ 

i 
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I 


2 


3 


YI 


Steuer-und Anzeige system 
5 -139 -002 


2 


Y2 


Ausgangs system 2.249*001 


I 


Y3 


Steuergenerator 2,210.008 


I 


Y4 


Ketzteil 2.087.027 


I 


Y5 


Quarzgenerator 3*261.002 


I 


Y6 


Dampfimgsglied 2.243*033 


I 
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ABB. 2. STEUER UND ANZEIGESYSTEM. PRINZIPSCHALTBILD. 
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Beilage zur Abb. 2 



Steuer-und Anzeigesystem. Prinzii>schaltbild 

1. Prequenzanzeige-Platte 

2. Kont . Kreis 

Korper 

lokale 

?M 

Bereich 

AM 

Kode des Bereiches I 
Kode des Bereiches 2 



3* Kont * 



Kreis 



Synchp. Bin 
Syn chr. 

PM: 10 

zusatzliche PM 
Anzeige-Ausgang 
P frcMiid. 

Korpej.' 

PM 

Damp f ung sg 1 i e d 
Het z 

4. Netz 

* \ 

5 . Bin 

6 . Ausgang d3 V 

7. Modulation 

8. I)SB. 9. AM 10. PM II. Premd. 12. Eigen I3.PM2 
14. Prequenz I5*Aus. I6. Ausgang 17* AM 

18. PM l9«Premd. 20.PAA 2I.Prequensriiesser 22. Syncli: 

1. Kontakte 62478 sind bedingt bez-eichnet. 

2. Bei Regelung wahlen 

3. KS ~ Kontrcllstif t 

4. zus.PM - zusatzliche PM 
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Stiickliste 5 *139 *002 n53 






Pos . 


Benennung 


St . 
zahl 


Anraer- 

kung 


I 


2 


3 


4 



Widerstande 



RI 


OMJlT-0, 125-1,0 MOhm +10% ^ 


I 


RIa 


OMJIT-0, 125-18 kOto +10% 


I 

A 


R2 


OMJIT-0,125-6,2 kOhm +5% 


I 


R2a 


OMJlT-0, 125-47 kOhm +10% 


I 


R3 


OMJIT-0,125-7,5 kOhm +5% 


I 


R4 


OMJIT-0, 125-68 kOhm +10% 


I 


R5 


OMJIT-0, 125-1,5 MOhm +10% 


•I 


r6 


OMJIT-0, 125-470 kOhm +10% 


I 


R7 


OMJlT-0, 125-10 kOhm +10% 


I 


R8 


0MJIT-0,I25~7,5 kOhm +5% 


I 


R9 


Cn3-l6a-2,2kOhm +20%-2-8 


I 


R9a 


OMT-0,125-7,5 k*D.hm +5% 


I 


RIO 


OMJIT-0, 125-2,2 kOhm +10% 


I 


RII 


Cn3-l6a-2,2 kOhm +20%-2-8 


I 


RI2 


OMJlT-0, 125-360 Ohm +5% 


I 


RI3 


OMJIT-0, 125-560 Ohm +10% 


I 


RI4 


OMJIT-0, 125-360 Ohm +5% 


I 


RI6 


Cn4-Ia-0,5-I,5 kOhm-A-BG-2-l6-B 


I 


R20,R2I 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


2 


R22,R23 


OMJIT-0,125-4,7 kOhrn +10% 


2 


R24 • 


0MJIT-0,I25-I00 Ohm +10% 


I 


R26 


OMJIT-0,I25-IOO Ohm +10% 


I 


R27 


OMJIT -0,125-10 kOhni +10% 


I 


R28 


OIAHT-0, 125 - 1,0 MOhm +10% 


I 


R29 


0MJIT-0,I25-I8 kOhrn +10% 


I 


R30 


OMJIT-0, 125-200 Ohm +5% 


I 
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I 


2 


3 


4 


H3I 


Of, UIT-0, 125-470 kOhra +10% 


I 




R32 CIU 


-Ia-0,5-4,7 kOhin-A-BC-2-l6-B 


I 




R33 


CH3-l6a-4,7 kOlim +20%-2-8 


I 




R34 


Cn5-2IA-I-4,7 kOhm +0,5% B 


I 




R35. 


CR3-l6a-4,7 kOhm +20%-2-8 


I 




R36 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +IO?o 


I 




R37 


Ol.l’iT-0, 125-270 kOhjn +10% 


I 




H39 


O&’IT-0, 125-16 kOhm +10% 


I 


(12439) 

kOhm 


R40 


Of«IT-0, 125-10 kOhm +10% 


I 




R4I 


0K.)IT-0,I25-6,8 kOhm +10% 


I 




R42 


OKJ1T-0,I25-IOO kOhm +10% 


I 




R43.R44 


OI3-l6a-4,7 kOhm +20%-2-8 


2 




R45 


OEIT-0,125-1 kOhm +10% 


I 




r46,R47 


0!i5JIT-0,I25-IO0 kOhm +10% 


2 




CO 


OMJIT-0, 125-8, 2k0hm +10% 


I 




R49 


OKJIT-0, 125-27 kOhffl +10% 


I 




R50 


0f,i’iT-0,I25-6,8 kOhtn +5% 


I 




R5I.R52 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


2 




R53 


Cri3-l6a-4,7 kOhm +20%-2-8 


I 




R54 


OMJIT-0, 125-10 kOhra +10% 


I 




R55 


OMJIT-0, 125-2,2 kOhm +10% 


I 




R56 


C113-I6a-I,0 kOhrn +20%-2-8 


I 




R57* 


0?JJIT-0, 125-10 kOhin +10% 


I 


I 6 kOhm, 
12 kOlim 




1 

1 

I 

1 

1 




1 






: I 

, ? 

1 
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I 


2 


3 


4 


GI3 


K50-6-I-I6B-20 jaF-EH 


I 




CI4 


KI.I-5S-Iv547-680 pF +10% 


I ■ 




GI5 


KM-5S-M47-27 pF +5% 


I 




CI7 


KM-6-H90-I.O fxP 


I 




CI8 


K50-6-I-16B-20 fxF-m 


I 




CI9 


KM-56-M47-68 pF ± 5 % 


I 




G20 


K50-6-I-I6B-20 pF-EH 


I 




C2I 


KM-5(S-H90-0,047 pF 


I 




C22 


KM-6-H90-I.0 pF 


I 


1 


C23,C24 


KM-5S-M47-68 pF ± 5 % 


2 


1 

j 

i 


C25 


K50-6-I-I6B-20 pF-EH 


I 




C26 


KM-5S-H90-0.047 pF 


I 


1 

i 

1 


C27 


K50-6-I-I6B-20. pP-EH 


I 


1 

i 

i 


C28 


K50-6-I-6.3-50 pP-BH > 


I 


1 

j 

j 


j sj' 

C29 


KM-5a-M47-68 pF +10% 


I 


82,100,120, 
ISO pF 


C30 


KM-5S-M47-82 pF +10% 


I 


68,100,120, 1 
ISO pP 


BI,B2 


U ms c halter IirM-IoniH 


2 




B3 


" nrM-5n2H 


I 




B4 


Teilbereiche-Umschalter 

6. 618. 013 


I 




B5 

/f! 

1 


Umschalter n2K-H-3-I5-4-4 


I 






I 



R58 


Or.yiT-0, 125-10 kOhra +10% 


I 


R59 


cri3-l6a-l,0 kOhm +20%-2-8 


I 


R60,r6i 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


2 


R62 


OMJIT-0, 125-1,6 kOhrn +5% 


I 


r63 


OMJIT-0, 125-12 kOhm +10% 


I 


R64 


Cn4-Ia-0 ,5-1,5 kOhm-A-EC-2-l6-B 


I 


* 

r66 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


I 


r67 


0MJIT-0,I25-4,7 kOhm +10% 


I 


R68 


Cn3-I6a-I0 kOhm +20%-2-8 


I 


R69 


OMJI'T-0, 125-10 kOhni +10% 


I 


R70 


OM.IIT-0, 125-1,0 kOhra +5% 


I 


R7I 


Cn3-l6a-I,0 kOhm +20%-2-8 


I 


R72 


0KJIT-0,25-I,3 kOhm +5% 


I 




Kondensatoren 




Cl 


KM-5d-H90-0,I jaF +|q% 


I 


C2 


K7I-7-0.0I84 fiP +I%-B 


I 


C3 


KM-6-H9 0-1,0 pF 


I 


C4 


KM-50-M47-27 pP +5% 


I 


G5 


KM-6-H90-I.0 pF 


I 


C6 


K7I-7 -0,0184 ;uP +I%-B 


I 


C7 


KM-515-M47-I20 pP +10% 


I 


C8 


K50-6-I-I6B-20 juP-EH 


I 


C9,CIO 


KM-5(S-H90-0,047 juP +®q% 


2 


CII 


K50-6-I-I6B-20 /iP-EH 


I 



I6 kOhm, 
12 kOhiii 



I 



! 



r 





B6 



Umschalterblock H2K-H-4-I5-2-4 I 
Umschalter n2K-H~I-I5“2-4 



B7 



B8 


Hetzumschalter nKlWI-I-2 


I 




Halbleiterdioden 




ja,H2 


2B5IOA 


2 




B237A 


I 


MMI7 


2BI03A 


14 


JII8 


B237A 


I 


J120;-J12I 


2B5I0A 


2 


Ji:25rJT34 


2B103A 


10 


S3 5 


Lichtdiode 3A360B 


I 


nni 


Mikroampermeter 

M42304.48 


I 


JII 


Rohre CMH6, 3-20-2 


I 




Mlkroschaltungen 




McI»Mc5 


I53YB2 


5 


Mc6 


149KTIB 


I 


PI,P2 


Relais P9C64B 
4.569.726-01 


2 


P3^*P6 


Relais P9c60 
4.569.435-01-01 


4 


P7,P8 


Relais P3C64B 
4.569.726-01, 


2 


P9 


Relais P$C60 


I 



4.569.435-01-01 






I 



2 



3 





Transiatoren 




TI 


2H307F 


I 


TIa 


2I208M 


I 


T2 


216 03A 


I 


0}3tT6 


2T20IA 


4 


lUI 


Geratesteckdose GP-50-73^ 

3*640.073 


I 


12,iil3 


GerStesteckdose CP-50-II2<& 


2 


iii4 


Geratesteckdose CP-50-73$ 

3.640.073 


I 




Preauenzanzei^?:e- Platte 5.282- 


403 




« 

Widerstande 




RI 


dWT-0, 125-1,0 kOhm 


I 


R24R5 


oajiT-0, 125-12 kOhm ± 10 % 


4 


R6 


OMJIT-0,125-1,0 kOhm +5% 


I 


R74R9 


0MjnN-0,I25-I2 kOhm +10% 


3 


RIO 


OMJIT-0,125-100 Ohm +10% 


I 


RIUR37 


OMT-0, 125-240 Ohm +5% 


27 


R38 


OMT-0 , 125-1 , 0 kOhm +5% 


I 


R39tR42 


OMT-0, 125-240 Ohm +5% 


4 




Halhlelterddodca 






24104A 


2 


43 


24EO3A 


I 


44 


24EO4A 


I 


45 


2^03A 


I 


4^449 


' 24CO4A 


4 


4104413 


lichtdiode 3JI36OB 


4 



Mikroschalt ungen 



McI,Mc2 


I49KTIB 


2 


Me 3 


5l4HJi;2 


I 


Mc4 


3JIC324BI 


I 


Me 5 


5I4HK2 


I 


Me 6 


3JIC324BI 


I 


Me7 


5I4HH2 


I 


Mc8 


3JIC324BI 


I 


Mc9 


5I4M2 


I 


MelO 


3JIC324BI 


I 





*NVldSftNnN5iaOV4VN3iN3W313 ^60 6?iy V»3iSXS3W5zWV <£Nn-33n3XS 
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Beilagfi zur Abb. 3# 

Ausgangs system. Prinzipscbaltbild 
2.249.001 33. 

1. Urn schaltung splat te vora Ausgangs system 5.282.229., 

Kent . Kreis ^ 

Korper 

lokal 

fern 

PM 

Kode von I-Bereich 

zusatzl.PM 

Anzeige-Ausgang 

Kreis Kont . 

im- 2,5 MHz 
Anzeige-Ausgang 
zusatzl. PM 
PM 

Pegel 

PM-Ausgang 

Korper 

2. Pegel 

3. , PM 

4. Pilter-Platte 2.282.412 

Kreis Kont . 

Filter 2,5 MHz 
Korper 
Eingang 
Ausgang 

5* Platte vom Pulsmodulator 5*282.413 

Kreis Kont . 

Korper 
PM- Eingang 
zusatzl. PM 
Eingang 
Ausgang 
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Beil age zur Abb. 3 
- 2 - 



V strob. 

PM-Ausgang 

6. Verstarker-Platte 5.282.398 

Kreis _Kont^ ‘ 

Eingang 
Korper 
PM (PeVS) 

V strob. 

Ausgang 

Detektor-Ausgang 

7. Modulatorverstark 03 >- Platte I*rIOO Ifflz 5.282.414 

gyels Kont. 

Pegel 

Anzei ge-Ausgang 
Einganb 
Korper 
PM (PeVs) 

H! (PeVS)-Singang 
Auggang > 

AM-Eingang 

8. Modulator-Platt© mit AVR 100-500 MHz 5.282.406 

Kreis Kont. 

Korper 

Eingang 

Pegel 

Anzeige-Singang 
Detek tor- Eingang 
Eingang 

Eingang von PeVS 
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Stuckliste 2.249-001 n33 


Pos» 


Benennung 


St • 
zahl 


Anmer- 

kung 


. I 


2 


3 




ni2 


Geratekabel-Steckdose CP*-50-I02<^ 


I . 




ni3 


Geratekabel-Steckdose CP-50-II3<E> 


I 




UlIO 


Geratekabel-Steckdose CP-50-I05$ 


I 




UI4 


Steckdose 3-647.040 


I 




HI5 


Geratekabel-Steckdose GP-50-I02<I» 


I 




mS 


Geratekabel-Steckdose CP-50-I0I<|) 


I 




ffl7;in8;in9 


Kabelgabel CP-50-III<I> 


3 




YI 


Pulsmodulator-Platte 5 •282. 413 


I 




Y2 


Verstarker-Platte 1004500 MHz 
5.282.398 


I 




Y3 


Pilter-Platte 5 .282. 4.12 


I 




Y4 


Platte des Modulators mit AYR 
1004500 MHz 5.282.406 


I 




Y5 


Platte von Modulator-Verstarker 
I4I00 ?.IKz 5.282.414 


I 




JMI,0M2 


Elektromagnet 


2 in 


3 . 254 . 

002 




Umschaltungsplatte von Ausgangs system 






5.282.229. 






RI4RI5 


Widerstand 0MJIT-0,I25-3 kOhm +10% 


15 




RI64R30 


" OMJIT-0, 125-56 Ohm +10% 


15 
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I 2 3 



Cl Kondensatoren 

KM-5B-H30-3300 pP +20% ' 1 

C2 ■ KM-5B-MI500-I000 pP +20% I 

C34C5 M-56-M47-47 pP +5% 3 

C8,C9 KM-5B-H30-3300 pP +20% 2 

~ > 

CI2,CI3 KM-5B-H30-3300 pP +20% : 2 

CI4 KI.a-5B-MI50O-IOOO pP +20% I 

CI54CI7 KM-5B-H30-3300 pP +20% . . 3 

CI9.C20 KM-5B-H30-3300 pP +20% 2 

C23 KM-5B-H30-330Q pP +20% I 

C274C38 KM-5B-H30-3300 pP +20% ' 12 

JII'rJI2I Halbleiterdiode 2HI03A 21 

HP-Drossel ^ . 

Hpl,Pp2 ■ OT-0,2-25 MH +5% B 2 

IP4 KM-0,2-25 +5% B I 

Ip5,Kp6 ' IM-3-I pH B ■ 2 

IpI04BpI4 HM-0,2-25 juH +5%- B 5 

flpI84Bp23 HM-2,4-4 juH +10% B, 6 

% 

Mcl»ffic4 MikroschaltuJig- I49KTIB 4 

Steckdose PJIMH2~(24K,2M,4H) I 

rc-n (lH+IM-hIH+20K+IH-i-4JC+IM+IH) 







6 
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Beilage zur Abb ,4 

Verstarker-Platte. Prinzipschaltbild 

I. Eingang 
:2. Abb. 2 

ubrige sieh Abb. I 
Element enanordnungsplan 
Bezeichnung 
3- Ausgang 
4* Detektor-Ausgang 

5. PM(PeVS) 

6. strobier. 

7. Abb. I 



i 

i 

1 

T 



T4-I5I ; -25- 

Stukliste 5*282098 h33 



Poso Benennung St* Amiaer- 

zolil Icung 

I 2 3 ‘ 



Wideratande 



RI 


CMT-0, 125-43 Ohm+5^ 


I 


R2 


(Ma?-0,I25-7,5 kOhm+IO^ 


I 


R3 


GMJIX-0,125-3,9 kOhm+10% 


I 


R4 


OMT-0, 125-510 Ohm+IOSS 


I 


R5 


OMT-0, 125-390 Ohm+10% 


I 


R6 


OMI0;-O,I25-I8O Ohm+5^ 


I 


R7 


C®aJH-0,I25-680 Ohm+IO?S 


I 


R8 


CaUED-0, 125-15 0hm+I0$S 


. I 


R9 


OMJtT-0, 125-680 0hn+I05S 


I 


RIO 


OiaT-0,125-360 Ohm+IO^ 


I 


RII 


OMT-0, 25-75 Ohm+10% 


X 


RI2 


(MT-0,125-33 Ohm+555 


I 


RI3 


OMT-0, 25-680 Qbm+5% 


I 


RI4 


OMJIT-0, 125-220 Ohm+IO^ 


I 


RI5 


OMT-0, 25-39 Ohm+5^ 


I 


RI6 


camil-o, 125-33 Ohm+5S5 


I 


RI7 


0iaT-0,I25-II Ohm+5% 


I 


RI8 


OEUIT-0, 25-820 Ohm+10% 


I 


RI9 


OIUT-0, 125-220 Ohm+IO!S 


I 


R20 


CauiT-0,I25-39 Ohm+5% 


I 


R2I 


OMJIT-0, 125-39 Ohm+5^ 


I 


R22 


OMIT-0,125-33 Ohm+5% 


I 


R23 


OMT-0, 125-47 0hm+55S 


I 



I 





F4-I5I ^26- 



I 


2 


3 4 


R24 


OMJIT-0, 25-680 Ohm+5% 


I 


R25 


OMHI-O, 125-39 Ohm+5^ 


I 


R26* 


OMJIT-0, 125-82 Ohm+10% 


I 75, 91 Ohm 


R27 


OMJIT-0,125-100 Ohm+10% 


I 


R28 


OlVUIT-0, 125-560 0hm+10S5 


I 


R29 


OMOT-O, 125-100 Ohm+10% 


I 


R30 


OPT-0, 125-2 k0hm+I0?S 


I 


R3I* 


OPT-0,125-5,6 kOhm+1055 


1 2,7il0 kOhm 


R32 


OIOIT-0,125-5,6 kOhm+IO?5 


I 


R33 


OlUIT-0, 125-330 Ohm+IOSS 


I 


R34 


0M3IT-0,I25-3,3 kOhm+IO^ 


I 


R35 


OMT-0, 125-680 Ohm+IOSS 


I 




Kondenaatoren 




Cl 


KM-5B-M47-33 pP+5% 


I 


C2 


KM-56-M47-33 pR+5% 


I 


C3 


KM-5B-H30-3300 pP+20SS 


I 


C4* 


K^-.I-M47— 1,5 pP+0,4 pP-*3 


I *kaxm fehlen 


C5 


KM-5B-H30-3300 pP+20^ 


I 


C5a* 


P-I-M47-2.2 pP+0,4 pP-3 


I kann f ehaen I 






1,5; 3,6 pP 


QB 


igi-I-M47-2,7 pP+0,4 pP -3 


I 


C7 


KM-56-M47-33 pP+5% 


I 


C8 


KM-5B-H30-3300 pP+20% 


I 


C9» 


KJl-*I-M47-6,8 pP+0,4 pP-3 


I kann fehlen 


CIO* 


KJI— I-*M47-»6,8 pP+0,4 pP*-3 


I 5 , 658,2510 pp 


CII 


KI0-I7-ll)-M47-33 pP+10%-1 


I 


Clla* 


KM-56-M47-27 pP+5% 


1 33 pp, p-i- 



-M47-I5 pP+5^ 
kaim fehlen 
I 



CI2 

CI3 



KM-56-M47-.33 pP;+;5% 
KM-5B^H30-3300 pP+20% 



I 




‘r4-i5i 


-27- 






I 


2 


3 




CI4* 


KJ-1-M47-6,8 pI’+0,4 pP-3 


I 


4,7{5,6 pP 


GI5 


KM-5CS-M47-33 pP+5% 


I 




C16 


KM-5<5-M47-33 pP+5^ 


I 




CIS* 


KJ-i-m 47-6,8 pP+0,4 pP-3 


I 


5,6;8,2{I0pP 


CI9 


KJI-I-M47-6,8 pP+0,4 pP-3 


I 




C20 


KM-5B-H30-3300 pP+20^ 


I 




C2I 


KM-56-M47-33 pP+5^ 


.1 




C22 


• ' KM-5U-M47-I20 pP+I0% 


I 




C23 


KM-5<S-M47-33, PP+5SS 


I 




C24 


KM-5B-H30-3300 pP+20% 


I 




C25 


KH-I-M47-15 pP+556-3 


I 




C26 


KI0-I7:-.lf>-Ii47“I20 pP+IOjS -3 


I 




C28 


KM-5C-‘H90-0,047 


I 




C29 


KM-5B-M47-150 pP+IO% 


I 




030 . 


KM-5(5-M47-I50 pP+IO^ 


I 




C3I 


KM-6-H90-2.2 pP-B 


I 


\ 


BI,B2 


Herkone MKA-I050I 


2 






Halbleiterdioden 






Jll 


KJ15I4A 


I 




12 


2CI75E ' 


I 




S3,|[4 


2JU03JI 

/ 


2 
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HF-Induktionsspulen 
7. 767. 017-01 

5.764.012- 03 

5.764.012- 02 
5.764.015 

Relaia P30-60 4.569.435-02-01 



Transistoren 

2T371A 

2T6I0A 

20303A 

2T3I2B 

2H303A 



Veranderllche Paten fur Erfullungen 

5.282.398-01 

Kondensator K53-I-6B-I00 /iP +20% 1 
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Beilage zur Abb. 6 

Modulator-Plat te mit AVR I 00^5 00 ffiz 
Prinzipscbaltbild 

1. Ausgar^ 

2 . Eingang 

3. Pegel 

4. Detektor-Eingang 

5. Anzeige-Ausgang 

6. Anzelge-Eirgang 

7. KS - Kontrollstift 
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• Stuckllste 5 ♦282. 


406 n)3 




Pos. 


Benennung 


St. 

zahl 


Anmerkung 


I 


2 


.3 


4 




Widerstande 






RI4 


OMJIT- 0 , 125-150 OhmilO^ 


I 




RI5* 


OMJIT- 0 , 125-100 OhmilOiS 


I 


100 Ohm, 








150 Ohm, 
300 Ohm 


RI8 


OMJIT-0, 125 - 1,5 kOhm±IO% 


I 




RI8a* 


OMJIT- 0 , 125 - 3,3 kOhratlO-^ 


I 


2,2k0hm; 4,7kOhn 


R22 


OMJIT-0, 125-300 OhmilO% 


I 




R23 


OMJlT- 0 , 125-130 OhmilO$5 


I 




R24 


OMJra- 0 , 125-390 OhmilO^ 


I 




R25 


OMOT-0, 125-2 k0hmil055 


I 




R26 


OMJIT-0, 125-750 0hm±I055 


I 




R27 


OMJIT-0, 125-2 kOhrailO;^ 


I 




R28.R29 


OMJIT-0, 125-3 kOhra±IO^ 


2 




R30 


OMJIT-0, 125-2 kOhm±IO% 


I 




R3I 


0MJIT-0,I25-3,9 k01imil0% 


I 




R32 


Cn4-IB-IOO Ohm-A 


I 




R33 


OMJIT-0, 125 - 1,5 kOhmilOjS 


I 




R34tR36 


0MJIT-0,I25-I8 kOhmtlO% 


3 




R37 


Cn4-IB-22 kOhm-A 


I 




R38 


0MJIT-0,I25-4,7 kOhmtlO% 


I 




R 397 R 41 


OMJK-0, 125-10 k0hmtl055 


3 




R42 


OMJH-O, 125-56 kOhmilO^ 


I 




R43fR44 


OMJIT-0, 125-10 kOhniilO?S 


2 




R45 

f'- 


Cn4-IB-22 kOhm-A 


I 
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-32- 






I 


2 


3 


HSIil 


R46 


OliUIT-0, 125-750 kOhm + 10 % 


I 


■ 


R47 


OMjIT-0,125-4,7 kOhm +10^ 


. I 




/ 


Kondensatoren 






CII 


KM-5d-M47-IOO pP-+IO% 


I 




CI4 


KM-50-U47-39 pP + 10 % 


1 




CI5,CI6 


K5Q-6tI-16B-30 |xP 


2 




CI7 


KM-5d-MI500-390 pP + 5 % 


r 




CIS 


Klii-5c3-MI500-I500 pP + 3 % 


I 




CI9 


K50-6-I-16B-30 juP 


I 




Cl9a 


ra-5ci-M47-6a pp +10^ 


I 




C20 


K50-6-I-I6B-20 |uP 


I 




C2I 


KIi-5(3-H30-0,0I )uP +20% ' 


I 




C22 


K;i-I-M 47-4,7 pP +0,4 pF-3 


I 




L5.16 . 


.HP-Induktionj3spulen 5.764-015 
Halblei terdioden 


2 






2A5I7A-2 


2 


- 


m 


2CI33A 


I 






HF-Drossel j!P-0,4-16 |uH + 5 %> B 


I 




PI ' 


Relais P9C-60 4-569.435-02-01 

Transistoren 


I 




T7 


2T3I2B 


I 




T8,T9 


2R303A 


2 




Mc2 


Mikroschaltuns I98HT5A 


I 




. Me3 


" 504HT3A 


I 




Me 4 

1 


. " I40Y;jr.B 

1 


I 
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Beilage zur Abb *8 
Pilter-Platte. Prinzlpschaltbild 

1. Ausgang 

2 . Eingang 



I 

I 

1 



! 



1 




T4-I51 -35- 

atuckliate 5*282,412 

i' 




Poe , 


Bexiennung 


St Anmerkung 
zanl 


I 


2 


. 3 4 




Widerstarsde 




nf 


OMT-OiKS-SSO Ohm -loss 


I i00,200,5000hm 


H2 


OMJIT- 0,125-220 Ohm -10^ 


I 


H3 


OMJlT-0, 125-330 Ohm -iCSS 


I 


R4 


OMJIT- 0^125-68 Ohm -10^ 


I 


R5 


OMJIT-0, 125-100 Ohm -10^ 


I 


H6 


OMjlT-0, 125-51 Ohm -lOSS 


I ' ■ ■ 


H7 


OMJIT- 0,125-100 Ohm ilOSS 


I 


H8 


OajlT-0,125-3,3 fcOhm -lOSS 


I 


R9,RIO 


OMJlT-0, 125-470 dm -10^ 


2 


HII 


OMJlT-0,125-5,6 tcOhm -10® 


I 


RI2 


0MJIT-0| I25«-1, 5 kOhm rlO^ 


I 


RI3 


OMJIT-0,125-5,6 kOhm -10® 


I 


RI4.R15 


OBJET- 0,125-1, 5 kChm ilC® 


2 


RI6,RI7 


OMT-0, 125-220 Ohm -10® ‘ 


2 


RI8,R19 


OMJIT- 0,125-33 Ohm -10® 


2 


R20 


OMJIT- 0,125-91 Ohm -10® 


> 

. I 


R2I. 


OMJIT- 0,125-2,2 kOhm -10® 


I 


R82iR25 


OMJlT-0, 125-51 Ohm -lO® 


4 


R26 


0MJIT-0|I25-I#5 kChm 


I 


8274 R32 


1 OMJIT- 0,125^51 Ohm -10® 


6 


8334 R27 


OMJIT-0, 125-1,5 kOhm -10® 


5 


R38* 


OMJIT- 0,125-33 Ohm' -10® 


X 24;S9 


R39 

/ 

1 


OMJiTp 0,125- 820 Ohm -lOS 


I 

1 
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— 36 “ 



I 


2 


3 




R40 


OMJlT-0,125-100 Ohm +105? 


I 


82,120 


R4I,R42 


OMJIT-0, 125-330 Ohm +10^ 


2 




R43 


0MJIT-0,I25-I50 Ohm +10% 


I 


> 


R44 


0MT-0,I25-I,5 kOhm+10% 


I 




R45 


OUJIT-0, 125-33 Ohm +10% 


I 




R46 


OMJIT-0, 125-1,5 kOhm +10% 


I 




R47 


0MJIT-0,I25-I50 Ohm +10% 


. I 




R48 


0MJI!T-0,I25-I20 Ohm +10% 


I 




R49 


OtUIT-0, 125-22 Ohm +10% 


I 




R50 


OMJIT-0,125-1,5 kOhm +10% 


I 




R5I 


OMT-0,125-3,3 kOhm+10% 


I 




R52,R53 


OiaX-0,125-1,3 kOhm+5% 


2 






Kondensatoren 






CIO 


KM-50-M47-I20 pi* +5% 


I 




Gil 


KEJ-5(5-H30-6800 pP +20% 


I 




CI2 


K;{I-M47-I0 pP +5%-3 


I 


kann 

feiilen 


CI3 


KJ,i-5d-M47-I20 pP+5% 


I 




GI4 


K4-1-M47-4,7 pP +0,4 pP-3 


I 


3,3;3,9; 
5,6 pP 


GI5 


■ , KM-5C-H47-33 pP+5% 


I 




CI6.GI7 


KM-50-M47-330 pP +5% 


2 




CI8,CI9 


KH-50-H47-I2O pP + 5 % 


2 




C20,C22 


KIs;-5ci-M47-330 pP +5% 


2 




C2I,C23 


KM- 50 -MI 50 O-I 5 OO pP +20% • 


2 




G24 


KI<J-5d-H30-6800 pP +20% 


I 








C254G27 
C 2840 31 



035,036 

037,038 




049,050 

051-053 



4124^7 

^84^20 

;i214;i29 



< 5304^33 

Jl344a37 



[-5(3-M47-I20 pP +5^ 
[-5<3-H30-6800 pP +20^ 
I-5t3-M47-120 pP +5^ 
I-5C3-H30-6800 pP +20% 
f-5<3-M47-220 pP +5% 
I-5<3-H30-6SOO pP +20% 
I-5<3-H30-6800 pP +20% 
I-5C-H90^0,047 yuP 

J-I-M47-3,3 pP +0,4 pP-3 
I-5(3-H30-0,0I yuP +20% 
I-5<3-H90-0,047 juP ^20^ 
I-5(3-M47-33 pP +5?J 
!-5 i 3-M47-I20 pP +5% 
l-5d-H90-0,047 pP ;^|o% 

r-I-M47-7,5 pP +I0%-3 
i-5(3-H30-6800 pP +20% 
i-5d-H90-0,047 ;^|°% 

5-5<5-MI500 -1500 pP +20% 

J-5<5-H30-0,0I yuP 1;|°% 

Halbleiterdloden 

2A5I7A-2 

2442OA 

2A5I7A-2 

2^420A 

2A5I7A-2 

2M20A 



14-151 



-• 38 - 



I 


2 


3 




HP-Drossel 
HM-3 t2pH +5% B 


9 


HpI0Wpl2 


SM-0,4-I6 pH ±5% B 


3 


HpI3tTJ,pI6 


BM-0,1-60 pH +5% B 


4 


Hpi7;jipi9 


HM-0,I-60 pH +5% B 


3 


J[p204Hp22 


IM-0,1-60 pH +5^ B 


3 


TIiT6 


Iransistoren 2T37IA 


6 


MoI,Mc2 


s 

Mikr 0 s chal tun^en 
I93HEI 


2 


Me 3 


5ooTi^a:3i 


I 


Mc4 


500Jinil6 


I 


Tpl 


HP-Transf ormator 4 #770.018 


I 


Cl 


Bandfilter (4104512 MHz) 
Kondensa t oren 

KH-I-M47-I pP +0,4 pP-3 


I 


C2,C3 


KH-I-M47-8.2 pP +5%-3 


2 


C4 


Ka-I-M47-5,6 pP +0,4 pP-3 


I 


C5 


KJI-I-M47-5,6 pP +0,4 pP-3 


I 


C6 


KB-I-M47-5,6 pP +0,4 pP-3 


I 


C7,C8 


KB-I-M47-3.3 pF +0,4 pP-3 


2 


C9 


KB-I-M47-5.6 pP +0,4 pP-3 


I 




HP-Ind-aktionsspulen 




LI 


7.767.016 


I 


12;,'Ii3.L6 


7.767.016-01 


3 


I4,L5 


7.767.016 


2 
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• 


I 


2 


3 


4 


L7 


7.767.016 

• 


I 


> 


' 


Bandfilter (3204400 MHz) 
Kondensatoren 




4>2 


Cl ' 


K)I-I-M47-3,3 pP +0,4 pP-3 


I 




C2»C4 . 


, KI-I-M47-IO pP +5%-3 


3 




C5 


KH-I-M47-5.6 pP +0,4 pP-3 


I 




C6 


Kfl-I-M47-8,2 pP +5%-3 


I 




C7,C8 


KH-I-M47-3,9 pP +0,4 pP-3 


2 




C9 


KH-I-M47-8,2 pP +5^-3 


I 






HP-Indiiktionsspulen ' 






LI 


7.767.016-02 


I 




j L2,L3 


7.767.016-03 


2 




L4 

L5^L7 


7.767.016- 02 

7. 767. 016- 01 

Bandpassfilter (2564320' MHz) 

% 

Kondensatoren 


I 

3 


4>3 


Cl 


KJI-I-M47-8,2 pP +5%-3 


I 




G2^C4 


KH-I-M47rI5 pP+5%-3 


3 




C5 


KJl-I-M47-8,2 pF +5%-3 


I 




C6 


KB-I-M47-IO pP +5^3 


I 




C7,C8 


KJI-I-M47-4,7 pP +0,4 pP-3 


2 




C9 


KH-I-M47-IO pP +5%-3 


I 




LI 


HP-Induktionsspulen 

7.767.016-03 


I 




L2,L3 


7.767.016-04 


2 




L4 


7.767.016-03 






L5,L6 


7.767.016-02 


2 




L7 

i 

1 


7.767.016-02 


I 


• 
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I 


2 


3 


4 


Cl 


KP-Pilter 256 MHz 
Kondensatoren 
Kfl-I-M47-3,3 pP +0,4 pP-3 


I 


$4 


C2 


KB-I-M47-IO pF ± 5%-3 


I 




C3 


KI-I-M47-I5 pF +5^3 


I 




C4 


KK-I-M47-4,7 pF +0,4 pF-3 


I 




C5 


KB-1-M47-6,8 pP +0,4 pP-3 


I 




LI 


HF-Induktionsspulen 7 •767*016-01 


I 




L2 


" 7.767.016-04 


I 






NF-Pilter 200 MHz 






Cl 


Kondensatoren 
KH-1-M47-4 ,7 pP +0,4 pP-3 


I 




C2 


KI-I-M47-I5 pP +5%-3 


I 


$ 


C3 


KK-I-MI500-22 pP +5%-3 


I 




C4 


KJI-I-M47-4,7 pP +0,4 pP-3 


I 




C5 


KH-I-M47-I0 pP +5%-3 


I 




LI 


HP-Induktionsspule 7*767.016-03 


I 




L2 


" 7.767.017 


I 




Cl 


HP-Pilter 128 MHz 
Kondensatoren 
KK-I-M1500-I8 pP +5^-3 


I 


46 


C2 


KM-5fi-M47-27 pF + 5 % 


I 




C3 


KM-5S-M47-27 pP +5% 


I 




C4 


K1,-1-M47-6,8 pP +0,4 pP-3 


I 




C5 


KJI-I-M47-I5 pP +5%-3 


I 




LI 


HP-Indukt±onsspule 7.767.017 


I 





L2 



ti 



7.767.017-02 



I 
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I 


2 


3 


4 




KE'-Filter 100 MHz 

1 

Kondensatoren 




<I>7 


Cl 


KH-I-M47-10 pP ±5%-3 


; I 




C2 


KM-50-M47-33 PF +3% 


I 




C3 


KM-56-M47-39 pP. ±5% ' 


I 




C4 


KB-I-M47-IO pP +5^-3 


I 




C5 


KI-I-M1500-22 pP +3%-3 


I 




LI 


HF-Induktionsspule 4.777*018 


I 




L2 


" 4. 777. 018-01 

HP-Pilter 64 MHz 
Kondensatoren 


I 


4>8 


Cl 


KB-I-M47-I5 pP +5^-3 


I 




C2 


KM-5S-M47-56 pP +5% 


I 




C3 


KM-5fi-M47-68 pP ±5% 


I 




C4 


K2-I-M47-I5 pP ±5%-3 


I 




C5 


KM-5e-M4'7-33 pP +5% ■ 


I 




LI 


HF-Induktionsspule 4.777*018-01 


I 




L2 


» o-in-0,10 .4.777.050-01 

mit Nachregler P-20-2-M4x7 
HP -Pi Iter 50 fflz 


I 





Konfiensatpren • 



Cl 


KJI-I-M1500-I8 pP +5%-3 


I 


C2 


KM-5d-M47-o8 pP ±5% 


I 


C3 


KM-5(!-M47-82 pP +5?5 


I 


C4 


K2-I-MI500-I8 pP +555-3 


I 


C5 


KM-5S-M47-47 pP +555 


I 



I 





F4-I5I 
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I 


2 


3 


4 


LI 


HP-Indukt^ onsapulo 4.777,018-01 


I 




L2 


" O-IH-0,10 4.777.050-01 

mit Nachregler P-*20-2~M4x7 


I 






NP-Fllter 32 MHz 




®I0 




Kondenaatoren 






Cl 


KM-5(S-M47-27 pP ^5* 


I 




C2,C3 


KM-5a-M47-I20 pP -5^ 


2 




C4 


KlU5a-M47-27 pP -5^ 


I 




C5 


KM-5a-M47-68 pP -5% 


I 




LI 


HP-Induktionsapulen mlt Nachreglern 
P-20-2 M4x7 

0-111-0,1 4,777,050-01 


I 




L2 


O-IH-0,2 0 4.777.050-04 


I 






NP-Pilter 25 MHs 




<DII 


' 


Kondenaatoren 






Cl 


KM-56-M47-39 pP -5^ 


I 




C2 


KM-58-M47-I50 pP -555 


I 




C3 


KM-5S-M47-I80 pP ^5^ 


I 




C4 


KU-5d-M47-39 pP ^555 


I 




05 


KIS-58-U47-IOO pP i5^ 


I 






HP-Induktlonsspulen mir Nachreglern 
P-20.2 U4x7 






LI 


0-111-0,12 4.777.050-08 


I 




L2 


0-111-0,25 4.777.050-05 


I 
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I 


2 


3 


Cl 


NP-Pilter 16 MHz 
Kondensatoren 
KM-5S-M47-68 pP+5^ 


I 


C2 


KM-56-M47-220 pP+5% 


I 


C3 


KM-56-M47-270 pP+5% 


I 


C4 


KM-5fi-M47-68 pP+5% ■ 


I 


C5 


KM-56-M47-150 pP+5?5 


I 


LI 


HP-Induktionasptolen mit Nachreglern 
P-20-2 M4 x7 

0-III-0.20 4.777.050-04 I 


L2 


0-111-0,4 4.777.050-07 


I 


Cl 


HP-Pilter 10 MHz 
Kondensatoren 
KM-5d-M47-I50 pP+5^ 


I 


C2 


■ KM-56-M47-470 pP+5% 


I 


C3 


KM-5d-M47-560 pP+5^ 


I 


C4 


KM-5C-M47-330 pP+5% 


I 


C5 


KM-5C-M47-330 pP+5% 


I 


C6 


KM-5d-M47-I50 pP+5% 


I 


C7 


KM-56-M47-68 pP+5% 


I 




HP-Indti&tionssptilen mit 




LI 


Nachreglern P-20-2 M4x7 
0-111-0,34.777.050-06 


I 


L2 

L3 


O-HI-0,5 4.777.050-08 
O-ni-0,6 4.777.050-09 


I 

I 



4 

^12 



®I3 



L2 

1.3 



I 





F4-I5I 


^44- 




. 


I 


2 


3 


4 




NF-.5*ilter 5 MHz 




«14 




Kondenaatoren 




, 


Cl 


KM-5(S-M47-330 pP -5^ 


I 




C2 


IOI-5(5-MI5 00-1 COO pP 


I 




C3 


KM-50-MI500-I200 pP ^5* 


I 




C4 


KM-5(S-M47-6 80 pP -^5^ 


I 




03 


KM-5(3-MI500-680 pP -^555 


I 




C6 


KM-5C-1I47-330 pP ^5^ 


I 




C7 


K1IU56-H47-I20 pP 

HP-Induktioneapulen mit Naohreglern 


I 






P-20-2 U4x7 






LI 


0-111-0,6 4.777.050-09 


I 




L2 


O-HI-1,0 4. 777. 050- II 


I 




Ii3 


0-111-1,2 4.777. 050-Ife 


I 






NP-Pllter 2,5 MHz 


>■ 


®I5 




Kondenaatoren 






Cl 


KM-50-MI500-680 pP - 5 % 


I 




C2 


KM-5fl-MI50&.l800 pP •^5^ 


I 




C3 


KM-5(J-MI500-2200 pP •^5* 


I 




C4,C5 


KM-5d-Ml500-I200 pP 


2 




C6 


KH-5a-M47-560 pP - 5 '^ 


I 




C7 


KM-5(S-M47-220 pP -5^ 
HP-Induktionsspulen mlt Naohreglern 


I 






F-20-2 M4x7 






LI 


0-111-1,2 4.777.050-12 


I 




L2 


0-111-2,0 4.777.050-14 


I 




L3 


O-IH-2,5 4.777.050-15 


I 
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r.4-i5i 



Eeilage zur Abb. 10 

Pulsmodulator-Platte. Prinzipschaltbild 

I. Exngang 
2 • Ausgang 
3 • PM-Eingang 
4* zusatzl.PM 

5 . PM 

6. PM-Ausgang 

7. Strobier. I 

8. Zusatzl.PM- zusatzliche PM 
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Stuckliate 5.2R2.4I3 D)3 




Pos* 


Benennung 


. St . Anmerkung 
zahl 





Widerstande 




RI 


OMJIT-0, 125-300 kOhmilO% 


I 


R2 


OMJIT-0, 125-560 OhmilOi? 


I 


R3 


Cn4-IB-2,2 kOhm~A 


I 


R4.H5 


0MJIT-0,I25-*I,5 kOhmilO% 


2 


R6 ' 


OMJIT-0, 125-470 Ohmiia^ 


I 


R7 


OKJlT-0, 125-1,5 k0hm±I055 


I 


R8 


OMJTT-0 ,125-1,8 kOhmilO^ 


I 


R9 


OMJEP-0,125-3,3 kOhmilOjS 


I 


RIO 


OMJlT-0,125-6,8 k0hmil055 


I 


RlOa 


OMJIT-0,I25-I kOhmilO^ 


I 


RII 


OM.HT-0, 125-10 kOhmtlOS , 


I. 


■ Rlla 


OMJrr -0,125-6, 8 kOhmilO^ 


I 


RI2 


OHJIT-0, 125-240 OhmilO^ 


I 


RI3 


OPiIJIT-0,125-5,6 kOhm±IO% 


I 




Kondensat oren 




Cl, 02 


KK-5<5-H90-0,I 


2 


C3 


K50-6-I-IOB-IOpP 


I 


C4 


K50-6-I-l6B-30pP 


I 


C5 


KM-50-H90-0,! 


I 


G6 


M- 5 6 47-68 pP- 5% 


I 


C7...CII 


KM-56-M47-39 pF-5% 


5 


CI2,CI3 


KM-56-M47-68 ppi5% 


2 


CI4 


E»!-56-H90-0,I]aP;|;|^ . 


I 


CI5* 


ai-56-M47-39 


I 0,01 JOF 
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I 


2 


3 




HP-Induktl onsspulen 




LI,L2 


7.767.0I7-C2 


2 


L3,L4 


7.767.017-03 


2 


L5,L6 


7.767.017-03 


2 




Haiti el terdioden 






2^103A 


2 




. . Kfl5l4i 


I 




2A5I7A-2 


2 


M • 


2^11034. 


I 


A’y 




I 


A7 


2fll03A 


I 




HP-Droaaeln 




flpi 


^H-0,I-I00 pH - 5 ^ B 


I 


ApS 


SM-0,4-l6 pH * 5 % B 


I 


Me I 


Mikroschal tung I33JIA3 


I 


TI 


Transistor 2n303A 


I 


T2 


" 2T326B 


I 


TIa 


" 2T3I2B 


1 




ep-snBLfliednBJ'MM/k uoa pboiumoq j©so|uilso>| 




2 








r4-i5i 



Beilage zur Abb. 12 
Mo dul a t o r-V e r s t arke r~ Pla 1 1 e 
Prinzipschaltbild 

1 . AM-Eingang 

2. PM (FeVS)-Eingang 
3 • Bi lanzmo dula t o P' 

4. Elngang 

5* Pegel 

/ 

6. Anzeige-Ausgang 
1 * Ausgaiig 

8 . 

Bei Regelung vvahlen 

Hei?ausfuhrungen von Mikro-Einheit mit Korper verbinden. 



KS - Kontrollstift 

ip. 4c 

Diode J17 -Oder J[7a kann fehlen, an seiner Stelle Ober- 
bruckung einstellen. 



c 
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Stuckliste 5-282. 414 Il33 






Pos. 


Benennung 


St. 

zahl 


Anmer 

kung 


I 


2 


3 


Bi 


- 


Widerstande 






RI 


OMJIT-0, 125-75 Ohm +10^ 


I 




R2 


OMT-0, 125-680 Ohm +10% 


I 




R3 


OKjIT-0, 125-2 kOhm +10% 


I 




R4 


OMJIT-0, 12 5-4, 3 kOhm +10% 


I 




R5 


OMJIT-0,125-2,4 kOhm +I%-B 


I 




R6 


OMJIT-0,125-2,4 kOhm +I%-B 


I 




R7 


OMJIT-0, 125-2 kOhm +I%-B 


I 




R8 


0MT-0,I25-6,2 kOhm +10% 


I 




R9 


OMJIT-0, 25-470 Ohm +10% 


I 




RIO 


OMJIT-0, 125-10 Ohm +10% 


I 




RII • 


OMJIT-0, 25-300 Ohm +10% 


I 




RI2 


OMJIT-0,125-6,8 kOhm +10% 


I 


- 


RI3 


Cn4-IB-I0 kOhm-A 


I 




RI4 


TB-2-250A 


I 




RI5 


OMTrO, 125^510 Ohm +10% 


I 




RI6 


OMJIT-0,25-I kOhm +10% 


I 




RI7 


OMJIT-0, 125-470 Ohm +10% 


I 




RI8 


OMJIT-0, 125-300 Ohm +10% 


I 




RI9 


OMT-0, 125-390 Ohm +10% 


I 




R20 


OMJIT-0, 125-27 Ohm +10% 


I 




R2I 


OMT-0, 25-820 Ohm +10% 


I 




R22 


OMJIT-0,125-6,8 kOhm +10% 


I 




* 

R23 

r 


OMJIT-0, 125-51 Ohm +10% 


■ . I 

V 


33t100 

Ohm 
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Cri 4 -I 8 B- 0 , 25-220 Ohm-A-B 

OIvOT-.0, 125-120 Ohm +5% 
OMJlT-0, 125-360 Ohm +5% 
OMJIT-0,I25-I20 Ohm ±5% 

OMT-0, 125-360 Ohm ^5S- 
OMT-0, 125-910 Ohm +5% 

■ OI/UlT-0, 125-910 Ohm +5% 
OMT-0, 125-10 kOhm +10% 
OMO}-0,25-I kOhm +10% 
0MJIT-0,I25-I00 Ohm +10% 
Cn4-IB-T kOhm-A 
0MJIT-0,25-I kOhra +10% 
Cn4-IB-I kOhmr-A 
OMJIT-0,I25-IOO Ohm +10% 
OMT- 0,25-1 kOhm +10% 

OMJIT- 0,125-100 Ohm +10% 
OMJlT-0, 1 25-100 Ohm +10% • 
02-10-0,25-2 Ohm +I%-B 
02-10-0,125-49,9 Ohm +i%-B 
0Ma;-0,I25-I00 Ohm +I0% 
02-10-0,125-49,9 Ohm +I^B 
OMJIT-0, 125-330 Ohm +10% 
OMT-0, 125-1,2 kOhm +10% 



3 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

2 

4 
2 
2 
2 

1 

2 
I 
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I 

1 


2 


3 


R58 


OMJIT-0, 125-330 Ohm +10% 


I 


R59 


0MJIT-0,I25-5I0 Ohm +10% 


I 


R60 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


I 


R6,I 


Cn4-IB-470 Ohiti-A 


I 


R62 


OMT-0, 125-680 Ohm +10% 


I 


R63 


OMT-0,25-1,1 kOhm +10% 


I 


R64 


OMJIT-0, 125-1,5 kOhm +10% 


I 


R65 


OMJIT-O,125-5IO Ohm +10% 


I 


R66 


OMJIT-0,I25-I kOhm +10% 


I 


R67 


cn4-IB-0, 25-330 Ohm-A-B 


I 


r68 


OMJIT-0,125-4,7 kOhm +10% 


I 


R69 


OMJIT-0, 125-10 kOhm +10% 


I 


R70 


Cn4-IB-I0 kOhm-A 


I 


R7I 


0MJIT-0,I25-I00 Ohm +10% 


I 




Kondensatoren 




Cl 


KB-I-M47-I5 pR +10% 


I 


C 2 wC 3 


KM-5(5-H90-0,IjuP +|°% 


4 


C6 


K50-6-I-I6B-5 


I 


C7 


KM-5«-H30-0,0I pF +20% 


I 


C8 


Kj;-I-M47-6,8 pP +0,4-3 


I 


C9 


KM-5C-H90-0,! juR +|°% 


I 


CIO 


K50-6-I6B-5 mR 


I 


CII 


KM-5e-H30-0,0I yuR +20% 


I 


CI2 


KM-5(5-H90-0,I jUR t.20^0 


I 



4 



330, 390 Ohm 



(2;-9,I)k0hm 



/■ 



CI3 



I 



CI3 


KM-5<5-K30-0,0I jUJ? +20% 


I 


CI4 


KM-5(S-H90-0,I pF +1°% 


I 


CI5 


KItI-5(5-H30-0,0I pF +20% 


I 


Cl6 


KM-56-H90-0,I pF 


I 


CI7xC23 


KM-56-H30-0,0I Ml" ±20% 


7 


C24 


K50-6-I-I6B-5 Hi? 


I 


C25,G26 


KM-5d-H30-0,0I juP +20% 


2 


C27,C28 


K50-6-I-I6B-5 pF 

' « 


2 


C29,C30 


KM-5«-H30-0,0I pF +20% 


2 


C3I 


K50-6-I-I6B-5' pF 


I 


C32 


K50-6-I-I6B-50 >iP 


I 


C33i‘C37 


KM-56-H90-0.I pF 


5 


C38 


K50-6-I-I6B-50 pF 


I 


C39rC4I 


KM-5fi-H90-0,I pF +|°% 


3 


C42 


m-5c!-H30-0i,0I pF +20% . 


I 


043 


K50-6-I-10B-20 pF 


I 


C44 


' KIJ1-6-H90-1 pF-A 


I 


C45 


KIi-5(i-MI500-270 pP +20% 


I 


C46 


KM-5C-MI500-IOOO pP +20% 


I 


LI,L2 


Indulcrionsspulen von HP mit 
ITachreglern P-20-2 H4x7 
O-III-O » 5 4*777.05 0-08 


2 


L3,L4 


Indukrionsspulen von HP 
O-III-0 ,6 4.777.05 0-09. 


2 




Halbleiterdioden 




JII 


2CI33A 


I 


M2 


2JII03A 

V 


I 


M3,M5 

JI6 


KS5I4A 

2D922A 

KK5I4A 


2 KH5I4A 
I 2D922B 

I 
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I 2 3 4 



K7 


2JII03A 


I kann fehlen 


* 

H7a 

PI 


2JII03A , 

Relais P3C-60 4.569.435-02-01 


I kann fehlen 
I 




Transistoren 




II 


2T3I2E 


I 


T2 


2T325B 


I 


T3rT5 


2T363B 


3 


T6,a?7 


2T325A 


2 


T8 


2T325B ■ 


I 


T9 


2T363B 


I 


TIO 


2T325B 


I 


TII 


2T363B 


I 


TI2, TI3 


2T203B 


2 




Mikros chaltungen 




McI 


I98ET5A 


I 


Mc2 


I59HTIE 


I 


Mc3 


I40YHIB 


I 


YI 


Bilanzmodulator 5 •081. 007 


I 




kostenloser Download von www.raupenhaus.de 




^ouJHdt-jdire 6nHdmQt^£x:)d Hotyfi 
^UNOOt oc/ounsu'fiQOTr’ - wirBUtnirnofi oiuoiru 

h^h 'tZZ'S NV“1d9t>NnN(i^/0NVNaj.N3W313 *THW 06^7^ 3llVld-lia'M'dVlS ^3A-i/OJ.V3nGo W 









Rjc/f^ fenepcLTop ^ctdcLhou^uu. CxenoL sj>en-rpuQecrvaL9 npuMuunuoL^bW<x 9 » 2.2/000^33, 

STEUERCiENERATOR. PRlNZJPSCHAUTS) L!) ^ZiO,CfO 



fi 

U 



[ 



1 







r 4-1 51 

Beilage zur Abb, 14 
-I- 

Steuergenerator.Prinzipechaltbild 

I* Umschaltungsplatte von Steuergenerator 

Kont . Kreis 

, Synchr.Ein 

Synchr, 

FMxO , I 

Kont. Kreia 

Korper 

FM 

Kode des I-Bereiches 

2. PM 

3* Platte von TvTP-Z^ler 

Kont. Kreia 

Synchr. Ein 
E ingang 

Korper 

Vergl e i oh f r e q uenz 

4. Synohronisierungsweg-Prequenzteiler-Platte 

Kreia ‘ Kontr. 

Kode dea I-Berei- 
ches 

• Eingang 
Synchr • -Ausgang 
Ausgang 

5* Platte von Phasendetektor 
Kreia Kont . 

Synchr.Ein 

Synchr. 

Korper 

Vergl eichfrequenz ' 

Auagang 
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Stuckllete 2.210.008 1153 




Pos* 


Beuennung 


St. Anmer- 
zahl kung . 


I . 


2 


3 4 


Q134]Ii4 


If 

Geratekabel-Steckdose 






CP-50- lOI® 


2 


ESIE? 


Geratekabel-Steckdose 






CP-50-I02® 


3 


YI 


Zahlerplatte von TvTP 






5.282 . 4II 


I • 


Y2 


Prequenzteiler-HLatte von 




Y3 


Synohronisationsweg 

5.282.410 


I 


PM-Korrekturplatte 5.282.408 


I 


Y4 


Pha sand etekto]>* Platte 






5.282.409 


I 


Y5 


Steuergenerator-Platte 






5.282.407 






Unischal tungspla tte von SteuerKenerat 


or 




5.282.400 




PI 


Widerstand 






OMJlT-0, 125-3 kOhm - 5 % 


I 


CI—C6 


Kondensator 






KM-5B-H30-3300 pP -2095 


6 


C9,CIO 


” KM-5B-H30-3300 pP -2095 


2 


CII 


” K50-6-I-I0B-50 pP-EH 


I 


CIEiCl4 


" KM-5B-H30-3300 pP ^2C^ 




CI64C34 

C36-»C57 




44 




Ealbleiterdlode 2J^IC3A 


8 






\ 
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12 3 

HP-Drosseln 

^[pi;-flp3 m-0,2-23 ysi5% B 3 ■ 

Bp5;-Bp8 JP-0,2-25 yH-5% B 4' 

JIpIo;.ji;pI5 jDM-2,4-4 yil-10% B 6 

JtpI6;-;ip25 »-0,2-25 yXl-3% B 10 

Jlp26;;ip3I M-2,4-4 yiHilOfa B 6 

PI Relais P3C60 4.569.435-02-01 I 

TI Transistor 2T312E 1 

1111,102 StecMose PJMH2-(24K,2M,2H) 

rc~n(IH+IM+IH+20K+IH+4K+IM+IH) 2 

MoIJ-Mc4, Mikroachaltung I49KT1B 4 



i 

I 
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Beilage zur Abb,l6* 

Zahler-Platte von TvTP* Prinzipschaltbild 
!• Eingang 
2. Yergleichf requenz 
3# Mikroschaltungen 

Anschluss an den Kreis A Herausfuhrung 5 

4* Kont * Kreis 

Korper 

Synchr*Ein 

5 * TvTP - Teller mit veranderlichem Teilungsfaktor 
KS - Kontrollstift 
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Stuckliste 5*282. 4II n33 

/ 






Pos* 


Benennung 


St. 

zahl 


Anraer- 

kung 


T ' 


2 


3 






Widerstande 






RI,R2 


OMJIT-0,125-6,8 kOhm +1055 


2 




R2a 


OMJIT-0, 125-47 kOhm +10^ 


I 




R3,R4 


OMJIT-0, 125-560 Ohm +10% 


2 




R4a 


OMJIT-0, 125-620 Ohm +10% 


I • 




R5 


01UIT-0,I25-6,8 kOhm +10% 


I 




R6,R7 


OMJIT-0, 125-560 Ohm +10% 


2 




R8;-RII 


OMJIT-0,125-6,8 kOhm +10% 


4 




RI2 


0MJIT-0,I25-I80 Ohm +10% 


I 




RI3 


0MJIT-0,I25-I20 Ohm +10% 


I , 




RI4 


OMJIT-0, 125-820 Ohm +10% 


I 




RI64R3I 


OMJIT-0,125-3,3 kOhm +10% 


16 






Kondensat oren 






CI,C2 


KM-5(5-H90-0,0I5 +|°% 


2 




C2a 


KM-5C-H90-0,I5 /tiP +1°% 


I 




C3 


KM-5I5-MI500-820 pP +5% 


I 




C4rC8 


KM-5(5 -1190-0,047 juP 


5 




C9,CI0 


KM-5S-MI500-5600 pP +20% 


2 




CII 


M-5c!-M47-120 pF +5% 


I 




CI2»CI4 


K53-I4-6 y3B-22 juF +20% Variant I 


3 




CI5vCl6 


KS-I-MI500-I8 pF +10% 


2 




CI7 


KM-5t5-H90-0,015 ;uF ^ 2 ^% 


I 




CIS 


KM-5S-MI500-390 pP +5% 


, I 




CI8a 

/ 


,KM-c5t!-M47~09 pP +10% 


I 
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I 


2 


3 


CI9 


KM-56-M47-82 pP + 5 % 


I 


C224C37 


KM-5(J-H90-0,0I5 pF 


16 




Halbleiterdioden 






2JI.I03A 


4 


H5.H6 


2JI.5I0A 


2 




UtLkroschaltungen 




McIiMc4 


I33HE2 


4 


Me 5 


I33JIA4 


I 


Me 6 


I33JIA3 


I 


Mc7 


I33HE2 


I 


Mc8 


I33TBI 


I 


Me 9, Me 10 


I33HE2 


2 


Me II 


I33JIA4 


I 


Me 12 


I33HS2 


I 


MeI34MeI5 


I33JIA3 


3. 


Mcl6;-Mc20 


I33HE2 


5 


Mc2i;-Mc25 


I33HE6 


5 


Mo 26 


I33M3 


I 



il 
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Beilage zur Abb •17* 

Platte von Prequenzteiler des Synchronisierungsvvegs 

Prinzipschaltbild 

!• Eingang 

2. Kode des Bereiches 
3 * Synchronisie rung saus gang 
4 • Ausgang 

5 * KS - Kontrollstift 
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1 

1 

1 

1 
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Stuckliste 5.282.410 Il33 



Pos* 


Benennung 


St. 

zahl 


Azimerkung 


I 


2 


3 


i ' 

4 




tt 

Widerstande 






RI,R2 


OMT-0, 125-220 Ohm+10% 


2 




R3,R4 


(Mr-0,125-2,2 kOhm+10% 


2 




R5...R10 


OMJIT-0,125-6,8 kOhm+10% 


6 




RII 


OEUr-O, 125-470 Ohm+10% 


I 




RI3 


OMJIT-0, 125-1 50 Ohm+10% 


I 




RI4 


OMT-0,125-6,8 kOlun+1056 


I 




RI5 


OMT-0, 125-470 0hm+10?5 


I 




Rl6 


OMT-0, 125-33 Ohm+10% 


I 




RI7 


OIMI-0, 125-150 Ohm+10% 


I 




RI8 


0MJIT-.0,I25-2,2 kOhm+IO^ 


I 




♦ 

RI9 


0MJia?-0, 125-300 Ohm+10% 


I 


470 Ohm 


R20 


OMJIT-0, 125-270 Ohm+IO^ 


I 




R2I 


<MT-0, 125-100 Ohm+10% 


I 




R22 


01Ura-0,125-l,5 k0hm+10S6 


I 




R23..#R25 


OIUir-0, 125-470 Ohm+lOjS 


3 




E26 


<MT-0, 125-13 kOhm+lOSS 


I 




R27 


OMT-0,125-4,7 kOhm+10% 


I 




R28 


(MT-0, 125-1,0 k01iBi+10S6 


I 




R29 


OMT-0, 125-27 Ohm+10% 


I 




R30 


OMJIT-0,125-2,2 kOhm+lOSS 


I 





i 
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I 


2 


3 


4 



R3I,R32 


(aUIT-0,I25-I00 Ohm+10% 


2 


R33 


OMJra-0,125-2,2 kOhm+1055 


I 


R34 


OMJII-0,125-2,2 kOhm+IO?S 


I 


R35 


OMJEC-0, 125-470 Ohni+10% 


I 




Eondeasatoren 




Cl 


KM-56-H90-0,0I5 


I 


C2 


KM-5<S-U47-I20 pP+10^ 


I 


C3 


Kfl-I-M47-3,3 pP+0,4 pP-3 


I 


C4 


KM-5(S-H30-6800 pP+20?J 


I 


C6 


KM-5<S-H30-6e00 pP+20Se 


I 


C7tC8 


KM-5(S-M47-120 pP+IO^ 


2 


C9 


KM-56-H30-6800 pP+20S6 


I 




Halbleltvrdloden 2JII04A 


16 




Iranslstoren 




a?i,T2 


2T37IA 


2 


T3,T4 


2T326E 


2 




Mlkro s chal tungen 




McI 


I30JIP3 


I 


Mc2 


I30JIE3 


I 


Mc3 


149KTIB 


I 


Mc4 


I93HE2 


I 


Mc5 


I49KTIB 


I 


Mc6 


I30TM2 


I 


Mc7 


I30TM2 


I 


Med 


130TM2 


I 


Mc9 


I33JIA3 


I 


McIO 


1300312 


I 
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Beilage zur Abb, 19* 

Platte von PM~Korrektur* ' Prinzipschaltbild 

1. Befehl 

2 . PD-Eingang 

3. PM 

Kode des Bereiches 
4* PM-Eingang 

5, Umstimmung 

6, BS 

7, Umodul 

8* ICS - Kontrolletift 
9. SS 
10. StP 
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Poa* 



-71- 

Stuckliete 5*282.408 1153 



Benennuag 



St* Anmerkuag 
zahl 



Widerstande 

RI 0MJI!P-0,I25-27 kOhm+IC% 

R2 Cn5-I6BA-0,25BT -10 kOhm+10% 

R3 CaUia?-0,I25-I kOhm+IO^ 

Cn5~l6BA— 0»25 Bt *-10 kOhm-flO^ 

♦ 

R5 OUT-0, 125-3 MOhm+IO^ 

R6 OMT-0, 125-10 lcOhm+10^ 

R7»HI0 01UIT-0,I25-4|7 kOhm+IOSS 
RII (MT-0, 125-10 kOhm+10% 

RI2 CMT-0, 125-39 kOhm+10% 
RI3,R14 Cn5-16BA-0,25BT -10 k0hia+10?S 
R15.R16 OMT-0, 125-18 kOhm+10% 

R17 OMJIT-0, 125-820 0hm+105& 

RI8 02-10-0,125-4,75 kOhm+1^ 

R19 02-10-0,125-2,26 kOhm+1% 

R20 02-10-0,125-898 Ohm+I% 

R21 0II5-I6BA-0,25Bt -1 kOhm+5S5 

R22 02-10-0,125-200 Ohm+1% 

R23,R24 02-10-0,125-1,54 kOtan+ls6 
R25,R26 02-10-0,125-2 kOhm+1^ 

R27,R28 02-10-0,125-3,61 kOhm+1^ 

R29 OtUT-0,125-33 k0hm+10?S 

R30;R32 On5-l6BA-0,25BT -4,7 kOhm+10S6 

R33 001-0,125-5,1 kOhm+5% 

R34 OJOl-0,125-270 Ohm+IOjS 



5fl MOhm 



1 

i i 

1 

i I 

1 

1 




I . 



r4-i5i 


1 

ro 

1 






I 


2 


3 


4 


R35 


OMJIT-0, 125-4,7 kOhm +10% 






R36.R37 


Cn5-I6BA-0,25BT -4,7 kOhm+10% 


2 




H38rR40 


OMT-0,125-1 5i:0hm +10^ 


3 




R4r,R42 


OMT-0, 125-2,7 kOhm +10% 


2 




R43 


OMJIT-0, 125-5,1 kOhm +5% 


I 




E44.R45 


0E3IT-0,I25-2,7 kOhm +10% 


2 






Kondensat oren 






Cl 


KM-5C-MI500-820 pP +20% 


I 




C2,C3 


K50-6-I-I6B-20 |uF-BK 


2 




C4 


K50-6-II-I6B-50 joP-BH-Hn 


I 




C5,C6 


K50-6-I-I6B-30 pP-BH 


2 




C7 


K50-6-I-I6B-20 pP-BH 


I 




C8,C9 


K50-6-I-I6B-30 pP-BH 


2 


, 


unns 


HalBleiterdiode 2JII03A 


8 




PI 


Relais P3 c6o 4. 569*435-02-01 


I 




P2;-P6 


Relais P3 c60 4*569*435-07-01 


5 




TItT3 


Transistor 2T208JI 


3 






/ Mkroschaltungen 






McI 


1537j;2 


I 




Me 2 


I49KTIB 


I 






ep'snBLluedn&j-'MMk uoa pbohImoq 




o 

CD 






- Lumbtpb l^oHmpOJlhHh/C/ 

2Q KS-kontrolls-t/ft 
AB&.^O 
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Beilage zrur Abb. 21* 

Phasendetektor-Platte . Prinzipschaltbild 



1. Vergleichfrequenz 

2. Synchr.Ein. 

3* Synchr. 

4* Ausgang 
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-75- 

Stiickliato 5.282.409 R33 




I 


.’■■V;.' , 2- 


3 4 


/ 


Wider stande 




RI 


OMT-0, 125-1,2 kOhm +10% 


I 


R2 


OMT-0, 125-1,0 kOhm +10% 


I / 


R3,R4 


OI.lHT-0, 125-1,8 kOhm +10% 


2 


R5 


OEHT-0, 125-1,5 kOhm +10% 


I 


R6 


OMJIT-0, 125-1,8 kOhm +10% 


I 


R7 


OiUIT-0, 125-68 kOhra +10% 


I 


R8 


OMJIT-0,125-1,5 kOhm +10% 


I 

/ 


R9 


OEHT-0, 125-1,8 kOhm +10% 


I 


RIO 


0MJ1T-0,I25-I kOhm +10% 


I 


RII 


OiaiT-0, 125-22 kOhm +10% 


I 


RI2 


OMT-0, 125-12 kOhm'+IO% 


I 


RI3 


OMT-0, 125-470 Ohm +10% 


I 


RI54RI8 


OMIIT-0,125-6,8 kOhra +10% 


4 


R20 


OMT-0, 125-22 kOhm +10% 


I 


R2I 


OMT-0, 125-1,2 MOhra +10% ‘ 


I 


R22 


OMJIT-0, 125-75 Ohm +10% 


I 


R23 

\ 


OMT-0, 125-1,8 MOhm +10% 


I ‘ 


R24 


0M)IT-0,25-I,8 kOhm +10% 


I 


R25.R26 


OraT-0,125-6,8 kOhm +10% 


Z 


R27 


0MT-0,25-I,I kOhm +10% 


I 


R28,R29 


OIDIT-0, 25-100 Ohm +10% 


2 


R3I 


0MJ1T-0,I25-3,3 kOhm +10% 


I 


R32 


0MT-&, 125-620 Ohm +10% 


> I ' 


R32a 


OMJIT-0, 125-4,7 kOhm +10% 


I 


R33 


OMT-0,125-6,8 kOhm +10% 


I 



1 
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-76- 






I 


2 


3 


4 


R34 


OMJIT-0, 125-1,8 kOhm +10!^ 


I 




R35 


OMJIT-0,125-120 kOhm +10% 


I 




R36 


OE)IT-0,25-5,I MOhm +10% 


I 






Kondensatoren 






Cl 


KM-5(S-MI500-820 pF +5% 


I 




C2 . 


K50-6-I-I6B-30 jiP 


I 




C3 


KM-5(S-M47-I20 pF +5% 


I 




C4 


K50-6-I-I6B-30 pF 


I 




C5 


KM-5C-MI500-820 pF +5% 


I 




C6 


KM-5(S-MI500-820 pF +5% 


I 


> 


C7 


KM- 5(5 -MIS 00-820 pF +5% 


I 


i 

i 


Cfe,C9 


KM-5(S-H90-0,047 pF 


2 


i 


CIO,CII 


K50-6-I-16B-I00 juP 


2 




CI3 


KM-5(5-H90-0,047 pF 


I 




CI4 


KM-5(S-H30-0,0I pP +20% 


I 




CI5,CI6 


K50-6-I-I6B-50 pF 


2 




CI7^-C20 


KM-5(5-H90-0,047 pi’ 


4 




C2I,C22 


KM-5(5-MI500-5600 pP +20% 


2 






Halbleiterdioden 






nm 


2Ji;5IOA 


4 


1 

J 


H5 


2ja03A 


I 




JIpl4JIp4 


Hochfrequenzdrossel SM-0, 1-IOOpH+5% B 


4 




JIp5 


Hochfrequenzdrossel JIM-0,2-25 pE+^% B 


I 






Mikro schaltungen 






Me I 


I59HT1B 


I 




Mc2-rMc4 

V 


I40YJIIB 


3 
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-77- . 






I 


2 


3 


4 


PI 


Relais P3 c64B 4. 569-726-01 


I 




- 


Transistoren 






TI,T2 


2T208M 


2 




T3 


2H30IA 


I 




T4 ' 


^ ' 2T3I2B 


I 
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Beilage zur Abb,23* 

Steuergenerator-Platte. Prinzipschaltbild 

!• SS 

2. Umodul. 

3. StP 

4* Umstiramung 
5* Generator 
6. BS 

7 • Ausgang 

8» KS - Kontrollstift 
Bel Re ge lung wahlen 
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Stuckliste 5 -282 *407 Il33 



P08. 


Benennung 


St • Anmer- 
zahl kting 


RI 


If I .1 

Widerstande 
OMJIT-0, 125-360 Ohm+5% 


I 




R2 


OMJIT-0,125-7,5 kOhm+5% 


I 




R3 


OMJlT-0, 125-82 kOhm+10% 


I 




R4 


OMJIT-0, 125-390 Ohm+IO^ 


I 




R5 


OMJIT-0,125-4,7 kOhm+10% 


I 




R6 


OMJIT-0, 125-560 Ohm+IO^ 


I 




R7 


0MnT-0,I25-I,5 kOhm+10% 


I 




R8 


OMJIT-0,125-2,2 kOhm+10% 


I 




R9* 


OMJIT-0, 125-470 Ohm+10% 


I 


220 Ohm 


RIO 


Cn5-I6BA-0,25BT-I kOfam+10% 


> 

I 


kann f eh- 
len 


RII 


OlOIT-0, 125-1 kOhm+10% 


I 




RI2;»RI7 


OIOIT-0, 125-200 Ohm+5% 


6 




RIS;.R20 


OMT-0, 125-51 Ohm+5% 


3 




R2I.R22 


OIUIT-0, 125-30 Ohm+5% 


2 




R23 


OMJIT-0, 125-51 Ohm+5% 


I ■ 


1 


R24.R25 


OMJIT-0, 125-24 Ohm+5% 


2 




R26 


OMT-0,125-1 kOhjn+10% 


I 




R27 


OMIIT-0, 125-200 Ohm+5% ,, 


I 




R28 


OMJIT-0, 125-200 Ohm+5% 


I 




R29 


OMJIT-0, 125-12 kOhm+10% 


I 




R30 


OMJIT-0, 125-20 kOhm+555 


I 




R3I,R32 


Cri5-l6BA-0,25BT-4,7 k0hm+I05S 


2 




R33 


OMJIT-0, 125-20 kOhm+5% 

Mi 


I 





r4“i5i 



81- 



I 


2 


3 


4 


* 

R34 


OMT-0, 125-12 kOhm +10% 


I 


7 > 5 kOhm + 
±5% ^ 


R35 


OMT-0,125-4,7 kOhm +10% 


I 




R36,R37 


OMT-0, 125-18 kOhm +10% 


2 




R38 


OMT-0,125-4,7 kOhm +10% 


I 




R39 


OmT-0,125-680 Ohm +10% 


I 




R40.R41 


OMJIT-0, 125-20 Ohm +5% 


2 




R42 


OMJIT-0, 125-680 Ohm +10% 


I 




R43 


0MJIT-0,I25-I50 Ohm +10% 


I 




R44 


OMJIT-0, 125-18 kOhm +10% 


I 




R45 


OMJIT-0,125-4,7 kOhm +10% 


I 




R46 


OMJIT-0, 125-680 Ohm +10% 


I 




R47 


OMJIT-0,125-4,7 k Ohm +10% 


I 




R48 


011)11-0,125-18 kOhm +10% 


I 




R49 


011)11-0,125-33 Ohm +10% 


I 




R50 


OMl-0, 125-680 Ohm +10% 


I 




R5I 


OBJJIl-0, 125-33 Ohm +10% 


I 




R52.R53 


0MJI1-0,I25-I50 Ohm +10% 


2 




♦ * 
R54 ,R55 


0MJI1-0,'I25-I2 kOhm +10% 


2 

2 


7 , 5k0hm+5% 
,2k0hm+10% 




Kondensatoren 






Cl 


K50-6-1-I6B-100 ;uP-EH 


I 




C2 


K50-6-I-I6B-20 juP-EH 


I 




C3 


K50-6-1-16B-100 juR-EK 


I 




C4 


K50-6-1-16B-20 pP-BH 


I 




C5 


K1I-5S-M47-47 pP +20% 


> I 




C6fCII 


M-5«-H30-0,01 pF 


6 








h 



* P4-I5I 


-82- 


' 




I 


2 


3 


4 


CI2 


K50-6-I-I6B-20 jiP-EH 


I 




CI3,CI4 


KM-5<5-MI 500-1000 PP+20SS 


2 




CI5,CI6 


KM-5C-H30-0.01 


2 




CI7,C18 


K2-I-MI500-22 pP+I0$S 


2 




CI9,C20 


KT-I-M47-12 pP+5^-3 


2 




C2I 


K50-6-I-I6B-10 pP-BH-Hll 


I 




C22^ 


KM-5B-M47-39 pP+10% 


I 


22pP;27pP;47pP 


C23,C24 


KM-5B-H90-0.0I5 


2 




C25* 


KM-5B-M47-I00 pP+IO^ 


I 


Ktt-5B-MI500-220pF 
KM-5B-M47-47 pF 
82 pF, 120 pF 


C26 


KM-5(S-H30-0,0I 


I 




C27.C28 


KM-5B-H90-0,068 


2 




C29»C3I 


KM-5C-H30-0.0I 


3 




G32 


KM- 56-Ml 500-680 pP+20% 


I 




C33 


KM-50-H30-O.OI 


I 




C34 


KM-56-MI500-680 pP+20?5 


I 




C35 


,KM-50-H30-0,OI 


I 




036 


KJI-I-MI500-22 pP+IO% 


I 




037*039 


KM-5C-H30-0,01 fiPtlo^ 


3 




040 


KJ-l-Ml 500-22 pP+I0% 


I 




041,042 


KM-5C5-M47-33 pP+20^ 


2 




043,044 


KM-5(5-H30-0,01 


2 






nz 


Halbleiterdiode 2JI5IOA 


I 




ti 

1 


KBI09B 


12 




\ 

tf 


2A5ICA 


2 






. HF-Drossel JIM-I,2-5 .fiH+IG^ B 


10 


LI 


Indxiktionsspule 5 *764 *012-04 


I 


L2 




5.764.012-05 


I 


L3 


tt 


7.767.018-01 


I 


L4 


ti 


7.767.018 


I 






Transistoren 




TI 




2n307r 


I 


T2 




2T208B 


I 


T3 




2T312E 


I 


T4^TII 




213 82 A 


8 




kostenloser Download von www.raupenhaus.de 




ELEM EN TtMANDR^N UN^iS plan 5.Z%}7,.^07 ^3 

nnama 2eHepamopa ^adoH)Lu,ezo. 

D*y)CLH p^^hqu4Q,hu9 3*y?sMSwrno^ <^*282 ^07 S3 





Pud. 2k 



ABB.ey 

UJ/X- LUmblpb KOHmpOfihHblU. 
^nodSupcu-om npu pezyJtupoiuHUU. 

K5 -KOMTROLL6TIPT 
*BEI REGELUNQ WAHLEN 






/Jjiamo. 5.2S2.22? 
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Beilage zur Abb, 25 

Hotzteilo Prinzipschalbild 
lo Konto Kreis 

2o Netz 

3o Koiito Krei a 

Korper 

4o Platte 
5fPlatte 

6o Kreis Konto 

I 

7 . 06 * tehXen 



1 
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Stuckliste 2.087.027 n93 






Pos. 


Benennung 


St. 

zahl 


Anmer- 

kung 


I 


2 


3 




R3I 


V/iderstande 

C5'-l6B-IBt 0,1 Ohm +5% 


I 




R32,R33 


C5-I6B-IBT 0,22 Ohm+5% 


2 


/ 


CI94C2I 


Kondensatoreric^ 
KM-5<5-H90-0,068 pF 


3 






Tumbler T 3 


I 




H15^US 


Balbleiterdiode 2H202B 


4 




mi 


Zeitzahler 9CB-2,5-I2,6 


I 




KJII 


Kontaktklemme 23K2M-K 4.835.00I-II 


I 




npi,np2 


Schmelzeinsatz BI12B-IB I,0A 250V 


2 




TI6;-TI9 


Transistor 2T803 


4 




Tpl 


Transf ormator inJI20x25 4 *705 *041 


I 




mi 


Steckdose PniO-7 


I 




UI2 


Gabel 3*645*305 


I 




IE3 


Gabel PniO-7 


I 






Platte 5*282.228 






HI • • • H4 


Halbleiterdioden 2B212A 


4 






Kondensat oren 






CI.*.C3 


K50-29-I6B-2200 pP 


3 




C4,C5 


K50-29-25B-2200 pP 


2 




C6 


K50-29-I6B-2200 ;iP 


I 





< 





Platte 5.282.227 
Wi'derstande 

RI OMJIT-0,25-1,3 kOhm +5% I 
R2,R3 OMJIT-0, 5-2,7 kOha +10% 2 
R4 OMJIT-0, 125-270 Ohm +10% I 
R5,R6 OMJIT-0, 125-560 Ohm +10% 2 
R7 0EJIT-0,I25-9,I kOhm +5% I 
R8,R9 OEJIT-0, 125-18 kOhm +iO% 2 
RIO 0MT-0,I25-II0 Ohm +5% I 
RII 01,1111-0,125-750 Ohm +5% I 
RI2 OMJIT-0,I25-I20 Ohm +5% 1 
■RI3 OMT-0,25-1,5 kOhm +10% I 
RI4 OMjIT-0,125-120; Ohm +5%, ■: I 
RI5 OMT-0,25-1,5 kOhm +10% I 
RI6 0EET-0,I25-I80 Ohm +5% I 
RI7,RI8 OiOIT-0, 125-360 Ohm +5% 2 
RI9 0M)IT-0, 125-300 Ohm +5% I 
R20,R2I OMT-0, 125-1,8 kOhm +10% 2 
R22 02-10-0,25-562 Ohm +1% I 
R23 ' Cn5-I4-IBT -680 Ohm +I0% I 
R24 02-10-0,25-1 kOhm +1% I 
R25 ■ 02-10-0,25-562 Ohm +1% I 
R26 Cn5-I4-IBT -680 Ohm +10% 1 
R27 02-10-0,25-2 kOhm +1% I 
R28 02-10-0,25-562 Ohm +1% I 
R29 0n5-I4-IBT -680 Ohm +10% I 




r4-i5i 


-88- 








I 


2 




3 


4 


R30 


02-10-0,25-2 kOhm ±1% 




I 




Cl* ..03 


Kondensatoren on 
KM-5C-H90-0.047 iuP +2^ 




3 




* 

C4 


KM-56-H90-0.0I5 




I 


kaim fehler 


* - * 

C5 ,C6 


KM-56-H90-0.047 )xS‘ 




2 


. konnen 
fehlen 


C7f C9 


KM-5S-H90-0.047 HP 




3 




CI0...CI2 


K53-I4-6,3B-4,7 +20% 

Variant I 




3 




CI3 


K53-I4-I0B-6.8 )uP +20% 
Variant I 




I 




'5I4.CI5 


K53-I4-I6B-4.7 HP +20% 
Variant I ~ 




2 




CI6...CI8 


KM-5«-H90-0,047 jaP +|q% 




3 






Halblei t erdi Oden 
2H2I2A 




8 




B9...JU1 


2CII9A 




3 




U2 


2CI33A 




I 




Hi3,m 


nsiQj[ 




2 






Transistoren 








TI...T3 


2T203A 




3 




T4...S6 


2T608B 




3 




S7...TI5 • 


2T3I2B 




9 




np3 


Schmelzeinsatz BII2B-IB 5»0A 


250 V 


I 


•S 


np4,np5 


Schmelzeinsatz BII2B-IB I,0A 


2 50V 


2 




np6 


Schmelzeinsatz BI12B~IB 2,0A 


25OV 


I 
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I* Quarzgenerator 

* Bei Regelung wahlen 
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Stuckliste 3.261.002 nJ3 



Pos. 


Benennung 




Anmer- 




zahl 


kimg 




Platte 5.282.404 








Kondensatoren 






Cl 


Kfl-I-MI500-47 pP +10^3 


I 


27^3,39 pP 








jppPf 68pP 


C2 


KT4-2Ic!- 3/I5 pP-B 


I 




C3,C4 


KM-5<3-M47-330 pP +10^ 


. 2 




C5 


KM-5<3-IJH500-680 pP +10^ 
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KM-5(3-MI500-330 pP +10^ 
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KM-5(5-H90-0,047 yuP 
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LI 


HP-Droasel ;}5-I,2-6 ^ +0,4-B 


I 


4-3iH+ 






+10^ ~ 








;sa-o76-8 uH+ 
+10% 


L2 


" , yfJ-0,1-100 yuH +555-B 
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Wideratande 






' RI 


aUT-0,125-9,1 k0hm+5S4 
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R2 


0MJIT-0,I25-2,7 kOhm +10% 


I 




R3 


OIiUIT-0, 125-470 Ohm +10% 


I 




R4 


OMT-0, 125-470 Ohm +10% 


I 




R5 


OMT-0, 125-27 kOhm +10% 


I 




R6 


OWT-0,125-5,6 kOhm +10% 


I 




R7 


OHT-0, 125-1,5 kOhm +10% 


I 




R8 


OMI-0,125-330 Ohm +10% 
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OMJIl-0, 125-6,8 kOhm +10% 
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OMJIT-0,125-2,2 kOhm+10% 
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CaOT-0, 125-10 kOhm +10% 
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OMT-0, 125-470 Ohm +10% 
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0MJffi-0,I25-I00 Ohm +10% 
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Beilage zur Abb •29* . 

Dampfungsglied. Prinzipschaltbild 

1. Kont > Kreis 

Korper 

lokale 

2. Druckplatte 

3* Dampfungsglied 

s 

Adresse Kont. Kreis 

^Speise 

4. Herausfuhrungen 7 Mcl-J-Mc5» 14 Mc6^*Mc8 mit -5 V verbinden 
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YI 
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Druckplatte 5.282,451 








Halblelterdi oda 2Jil04A, 
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Mikrcschaltung I36J1/1.3 
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3 
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Wlderstand 

• OMT- 0,125- Ik Chra -10^ 
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Beilage zur Abb. 31 
Dampfurj^sglied. Prinzipschaltbild 

1. Emitt. 

2. Abb. I 
3* Abb. 2 

ubrige sieh Abb. I 

4. Abb. 3 

ubrige sieh Abb. I (S.Tabelle) 

5. Kont. Kreis 

6. Sektion der Abschwachung 
Bezeicbnung 

Abb. Abschwacb. 

1. Alle Sektionen der Abschwachung sind auf die Signal- 
Abschwachung eingeschaltet . 

2. Pegel "0” entspricht dem Steuergleichstrom von 45 niA 
bis 60 mA. 

3. Pegel "I” entspricht dem Steuergleichstrom hochstens 
3 mA. 

4# Wert der Steuerspannung muss (7>5+I>5) V betragen 

Ansprechspannung fur Herkonen muss hochstens 6 V sein. 
8. Abb. 4 
9* Abb. 5 

ubrige sieh Abb. 4 (S? Tabelle) 
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Stuckliste 2. 243* 


031 n33 ■ 




Pos. 

Bez. 


Benermung 


St. zur Erfullung An- 
2.243.031 n33 mer 

ImvifT 






03 




I 


2 


3 ' 


lljlllllllQII^ 


Bi;.B20 


Herkon MKA-J050I 


20 




nn-nio 


Diode 2JII03A 


10 




nil 


Kabelgabel CP-50-III4> 


I 




DI2 


Steckdose 3*647«040 


I 




IU3 


Gabel Pni5-I5inB 


I • 




3mi;-9m5 


Elektromagnet 3* 254 *006 


5 




3i 


Abschwachungszelle 








Wider stande 






RI 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5%-B 


I 




R2 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5^B 


I 


' 


R3 


02-10-0,5-2,49 kOhra +0,5%-B- 


I 




R4 


02-10-0, 25-I020hm +0,5^-B 


I 




R5 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5%-B 

« 


I 




32 


Abschwachnuiigszelle 








Widerstande 






RI 


02-10-0,25-96,5 Ohm +0,5^-B 


I 




R2 


02-10-0,25-71,5 Ohm +0,555-B 


I 




R3 


02-10-0,25-96,5 Ohm +0,5?5-B 


I 




33 


Abschwachungszelle 








Widerstande 






RI 


02-10-0,25-178 Ohm +0,5%-B 


I- 




R2 


02-10-0,25-30,5 Ohm +0,5%-B 


I 




R3 


02-10-0,25-178 Ohm +0,5^-B 


I 
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r4-i5i 


-ICIr 






I 


2 


3 


4 


H 


Ab s chwa Chungs ze 1 1 e 








V/iderstande 






RI 


02-10-0,25-61,2 03mi +0,555-B 


I 




R2 


02-10-0,25-249 Ohm +0,555-B 


I 




R3 


02-10-0,25-61,2 Ohm +0,5%-B 


I 




55 


Ab s chwachungs z ell e 








Widerstande 






RI 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5%-B 


I 




R2 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5%-B 


I 




R3 


02-10-0,5-2,49 kOhm +0,5%-B 


I 




R4 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5^-B 


I 




R5 


02-10-0,25-102 Ohm +0,5%-B 


I 
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T4-I5I 


-103- 






Stiickliste 5*081 


.007 B33 


Pos. 


Benenimng 


St 

zahl Anmerkung 




V/iderstande 




RI 


220 Ohm +2% 


I 


R2 • 


4 kOhra +2% 


I 


R3 


200 Ohm +2% 


I 


R4 


2 kOhm +2% 


I 


R5 


220 Ohm +2% 


I 


R6 


51 Ohm +10^ 


I 


R7,R8 


200 Ohm +2% 


2 


R9 


4,3 hOhm +10^ 


I 


RIO 


I 'kOhm +10% 


I 


RIi;-RI4 


200 Ohm +2% 


4 


RI5 


220 Ohm +10^ 


I 


RI6 


200 Ohm +2% 


I 


RI7 


220 Ohm +IO$S 


I 


RI8 


4 kOhm _+2% 


I 


RI9 


2 kOhm j^2% 


I 




Kondensatoren 




Cl 


KI0-42-M47-I0 pP +IO%-I 


I Ersatz auf 

KlO-9-M47-IOpP+IO%- 

-I 


C2.C3 

C4 


KI0-I7 -IB-H90-0 , 0I)uP-B-2 
KI0-I7 -IB-M47 -36: pP iIO%-I 


2 Ersat z auf 

KIO-9-H90-O,OIjnP + 

, 

1 Ersatz auf 

KI0-9-K500-36pP+ 

+20%-! 


C5 


KIO-42-M47-IO pP +I0%-1 


I Ersatz auf 

KI 0-9-M47 -lOpP+I 0%- 

-I 


JII 


Diode 2S907B-I 


I 


ti;t4 


Transistoren 2T354B-2 


4 


Me !▼ Me II Transistor-Montage 


II 



2TC398A-I 
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